
ステントグラフトの展開

0.035インチ
（0.89 mm）
大動脈用ガイ
ドワイヤー

リムーバブル
ガイドワイヤー
チューブ

0.018インチ（0.46 mm）または
0.014インチ（0.36 mm）ガイドワイヤー
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上腕 /腋窩動脈アクセス用のシース
（12 Fr以上）と腸骨 /大腿動脈アク
セス用のシース（22 Fr）を挿入し、5
本のプルスルーワイヤーを作成する

第一段階のアオルティックコンポー
ネント（AC）の展開

残りの腹部分枝血管内でBCを展
開する

第一段階のディスタルY字型コン
ポーネント（DBC）の展開

コントララテラル・レッグコンポーネ
ント（CLC）の展開、および延長（必
要に応じて）

最終段階の DBC展開、および
CLCによる延長（必要に応じて）。
シーリングゾーンをバルーン拡張
する

中枢側アンカーのコンストレイニン
グを解除し、上腕 /腋窩動脈アクセ
スよりそれぞれの腹部分枝血管に
カニュレーションする

4本のうち3本の腹部分枝血管内で
ブランチコンポーネント（BC）を展
開する

第二段階のACの展開

最終段階のACの展開

ディスタル
ディプロイメント
ノブ

（イメージ図）
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