GORE® EXCLUDER®

Conformable AAA Endoprosthesis with ACTIVE CONTROL System

PASOS OPCIONALES PARA
SECUENCIA DE DESPLIEGUE OPTIMIZAR EL POSICIONAMIENTO

Endoprotesis de tronco-rama
ipsilateral constrenida

Control de angulacién antes del
despliegue del tronco-rama ipsilateral
en la etapal

‘I a Gire la perilla gris de control de angulacion

hacia la derecha para avanzar en alambre de
angulacion.

Avance el dispositivo a través de la vaina
introductora hasta la ubicacion deseada
y retire la vaina por debajo del dispositivo.

Tronco parcialmente desplegado Reposicionamiento y uso del control

de angulacidén para optimizar la posicion

Sélo reposicionamiento
2 a Gire el regulador de
constriccion gris hacia la
derecha para constreiir el
extremo proximal del tronco.

Etapa de despliegue 1: Gire la perilla

2 de despliegue exterior blanca hacia
laizquierday jale con un movimiento
continuo.

Resultado: Despliegue del tronco-
rama ipsilateral hasta el nivel de la
puerta contralateral. La fila proximal
de la endopradtesis es de diametro
completo. El cuerpo del tronco mide
~70% del diametro total. La rama
ipsilateral esta completamente
constrefida.

Cuando el dispositivo esté en

la posicion deseada, gire el
regulador de constriccion gris |
hacia la izquierda para volver

a abrirlo.

Uso del control de angulacion

Gire el regulador de constriccion gris para constrefir el
extremo proximal del tronco. Gire la perilla gris de control
de angulacion hacia la derecha para avanzar en alambre
de angulacion.

Tronco parcialmente desplegado:
Canulacién y despliegue de la
rama contralateral

Canule la puerta contralateral, avance

3 la vaina introductora hasta la puerta,
después avance la rama contralateral
hasta el nivel del marcador radiopaco
largo. Retire la vaina por debajo del
dispositivo y despliegue la rama
contralateral.

Advertencia: No gire el catéter de implantacion del
tronco o del extensor aodrtico cuando se avance el alambre
de angulacion. Pueden ocasionarse dafnos en el dispositivo
y/o el catéter.

Tronco parcialmente desplegado:
Retiro del mecanismo de constriccion
y despliegue de la manga secundaria

Extensor adrtico opcional: Angulacion y despliegue

Avance el extensor adrtico sobre una guia
superrigida de 0.035” hasta la ubicacion ,
deseada. Si es necesario angular el

extensor aortico, gire la perilla gris de

4 Etapa de transicion:
control de angulacion hacia la derecha.

Jale hacia atras y sujete el boton de seguridad
rojo, gire la perilla transparente hacia la
izquierda y jale con un movimiento continuo. Para desplegar, gire la perilla de

despliegue exterior blanca hacia la

Resultado: izquierda y jale con un movimiento \,
= Retiro del asa constrictora, del | continuo. -\
pasador de blogueo y de la linea ‘,\ ) " y o J \)
de despliegue de la manga S! se ut|||z_o eIaI.ambre de angulacion, 5
secundaria ‘ gire la perilla gris de control de angulacion ¢
y hasta que el indicador rojo ya no sea
= E| cuerpo del tronco se despliega visible y retire con cuidado el catéter
hasta alcanzar su diametro completo de implantacion.

= | 3 puerta contralateral se separa
del tronco-rama ipsilateral

ADVERTENCIAS
No:

= Gire el catéter de implantacion del tronco mas alld de 360° cuando el
dispositivo esté completamente constrenido en el catéter.

Tronco totalmente desplegado:
Despliegue de la rama ipsilateral

5 Etapa de despliegue 2:

Gire la perilla gris de despliegue hacia
laizquierday jale con un movimiento
continuo.

® @Gire el catéter de implantacion del tronco mas alla de 90° cuando esté
parcialmente desplegado.

= Retire la endopradtesis no implantada a través de la vaina introductora.

Resultado: = Utilice el mecanismo de constriccién/liberacién mas de dos veces.

Despliegue de la rama ipsilateral. = Avance/retraiga el alambre de angulacién mds de cinco veces durante un

procedimiento.
(Consulte las Instrucciones de Uso para conocer las advertencias y precauciones).

Consulte las Instrucciones de Uso
eifu.goremedical.com

Consulte las Instrucciones de Uso en eifu.goremedical.com para una descripcion completa de todas las indicaciones aplicables, advertencias, precauciones y contraindicaciones en los mercados donde el producto
esta estadisponible. K ony
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